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IDEXX VetLab Station
Nachfolgend wird die Integration der IDEXX VetLab Station in WinVetpro beschrieben.

Fir die Einbindung ist das Programm IDEXX InterLink notwendig, dass Sie von IDEXX
erhalten. Es vermittelt zwischen IDEXX VetLab Station und WinVetpro.

Die VetLab Station muss sich im gleichen Netzwerk befinden!
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Installation IDEXX InterLink

Wenn Sie WinVetpro auf mehreren Arbeitspldtzen in einem Netzwerk verwenden,
installieren Sie IDEXX InterLink auf dem PC, der als Server fir WinVetpro dient. Auf
einem Einzelplatzsystem installieren Sie es auf dem gleichen Rechner.

T = [,
1) IDEXX InterLink - InstallShield Wizard X

| Welcome to the InstallShield Wizard for IDEXX
InterLink

N
e e 7% The InstallShield(R) Wizard will install IDEXY InterLink on your

LABORATORIES| “™™

IDEXX InterLink is @ software application that enables
communication between the IDEXX Vetlab Station and a
practice management system computer.

To continue dick Mext.

<gack |[_ Next> | [ Cancel
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IVLS Integration = FO
B s 7%
Please select options for integration with IDEXX VetLab® Station. LABORATORIES

Do you want to integrate this software with your IDEXX VetLab Station?
@) Yes ") No

@ Auto-Detect () Manual

Please enter the name you would like IDEXX Vetlab Station to display on the
practice information management icon. IDEXX recommends you enter the
name of your practice management software. The name must be 12 or fewer
characters to ensure it is properly displayed.

InterLink

Installshield

IDEXX kennt mehrere Verzeichnisse fiir Anforderungen und Ergebnisse. Legen Sie diese
Verzeichnisse wie hier beschrieben in das Installationsverzeichnis von WinVetpro:

Work Requests Path . =
e ? B e SN
Please specify the directory used by InterLink to request Work LABORATORIES
Orders

Select your Interlink Waork Request Path
[::7 C:\Winvet\IDEXX Interlink\Requests),

InstallShield
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Results Reports Path

Click Change to modify the default directory that IDEXX InterLink
will use to save its report files,

e
B B %
LABORATORIES

Select a default path for IDEXX InterLink repaorts.
C:\Winvet\IDEXX InterlinkResults\Reports!,

Installshield

Default Data Path

Click Change to modify the default directory that IDEXX InterLink
will use to save its data files.

W
B B 0™
LABORATORIES

Select a default path for InterLink Results Data
C:\Winvet\IDEXX Interlink\Results\Data),

InstallShield

Fir weiterfihrende Informationen zur Installation und Inbetriebnahme von IDEXX
InterLink wenden Sie sich bitte an den IDEXX Support.
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IDEXX Tierarten hinterlegen

IDEXX verwendet bestimmte Bezeichner fiir die Tierarten. Ohne die exakte Angabe ist
eine Verarbeitung nicht moglich. Diese missen unter Extras -> Einstellungen ->
Tierarten hinterlegt sein. (GroRschreibung beachten!)

r |
Einstellungen ﬁ

- -

Mummem I Datenpfad I LISt I Anreden I Zahlungsarten | Tieraten | Rassen | MNutzun 4 | *

i)
MName Mehrzahl IDEXX L
Ferel Ferel
Fisch Fische
Heimtier Heimtiers
Hund Hunde CANINE
Kalb Kalber
Katze Katzen FELIME 2
Kuh Kiihe T
Mutzgefligel Mutzgefligel
Pelztier Pelztiens
Pferd Fferde
Rind Rinder
Schaf Schafe
Schwein Schweine i
Wildtier Wildtiers
Jiege Ziegen -

Schiiefen | | Abbrechen
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Nachfolgende Liste gibt die giiltigen Werte fiir IDEXX-Tierart an (Valid Species Values):

Valid Species Values Animal Group

AVIAN AFRICAN GREY PARROT
AVIAN ALEXANDRINE PARAKEET
AVIAN AMAZON PARROT
AVIAN AVIAN

AVIAN BALD EAGLE

AVIAN BARN OWL

AVIAN BEE BEE PARROT
AVIAN CAIQUE PARROT
AVIAN CANARY

AVIAN CANARY FINCH
AVIAN CASSOWARY

AVIAN COCKATIEL

AVIAN COCKATOO

AVIAN CONURE

AVIAN DOVE

AVIAN DUCK

AVIAN EAGLE

AVIAN ECLECTUS

AVIAN EMU

AVIAN FALCON

AVIAN FOWL

AVIAN GOLDEN EAGLE
AVIAN GREAT HORNED OWL
AVIAN GREY CHEEK PARAKEET
AVIAN HARRIS HAWK

AVIAN HAWK

AVIAN KESTREL

AVIAN LORY

AVIAN LOVEBIRD

AVIAN MACAW

AVIAN MEYERS PARROT
AVIAN MOUSTACHE PARAKEET
AVIAN MYNAH

AVIAN OSTRICH

AVIAN OwL

AVIAN PARAKEET

AVIAN PARROTLET

AVIAN PHEASANT

AVIAN PIGEON

AVIAN PIONUS PARROT
AVIAN QUAKER PARAKEET
AVIAN RAPTOR

AVIAN RED TAILED HAWK
AVIAN RINGNECK PARAKEET
AVIAN ROSELLA PARROT
AVIAN SENEGAL PARROT
AVIAN SWAN

AVIAN THICK BILLED PARROT
AVIAN TOUCAN

AVIAN TURKEY

AVIAN VULTURE

BOVINE BOVINE

CANINE CANINE

EQUINE EQUINE

FELINE FELINE
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Valid Species Values Animal Group

FERRET FERRET

GOAT GOAT

LIZARD MONITOR LIZARD
LIZARD WATER DRAGON LIZARD
LIZARD LIZARD

LLAMA LLAMA

MONKEY PRIMATE

MONKEY RHESUS PRIMATE
MOUSE MOUSE

MOUSE MOUSE BALB C

OTHER BOX TURTLE

OTHER FISH

OTHER GERBIL

OTHER GUINEA PIG

OTHER HAMSTER

OTHER IGUANA

OTHER RED EARED SLIDER TURTLE
OTHER REPTILE

OTHER OTHER

PIG PIG

RABBIT RABBIT

RAT RAT

RAT SPRAGUE DAWLEY RAT
SEA_ TURTLE SEA TURTLE
SHEEP SHEEP

SHEEP SUFFOLK COLUMBIAN SHEEP X
SNAKE BOA

SNAKE PYTHON

SNAKE SNAKE

TORTOISE DESERT TORTOISE
TORTOISE LEOPARD TORTOISE
TORTOISE TEXAS TORTOISE
TORTOISE TORTOISE
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Labortest anfordern

WinVetpro ermaoglicht lhnen die komfortable Anforderung eines Labortests bei der
IDEXX VetLab Station. Legen Sie dazu einen neuen Laborbericht fiir einen gewilinschten
Kunden und Patienten in WinVetpro an.

Fir die Verarbeitung muss dass Gewicht und das Geburtsdatum, auf der Tabe Patient,
angegeben sein!

Klicken Sie dann auf die Schaltflache hinter Barcode (oder Men(i Weitere Funktionen)
und wahlen Sie im Menil den Eintrag IDEXX-VetLab anfordern aus.

Brosse
| Datei Ansicht Ausgabe Finanzen Exdras Fenster Web ?

D2HER HBA =70 QAR #Q0wn @B GO ¢ #d § BOR AL B &6,

WinVet-Navigation s All Laborbericht: Neuer Laborber... X 4 b » X Hilfe - Kontext (Shift+F1) %
A a1 | L / Laborbericht " Ergebrisse * Patient " Kunds  Kunde - Seite 2 " Info { Anlagen abe: -
et | A i Laborbericht
i~
$ = Nummer Barcode Lebordatentrager einlesen.
Rech (&
ST Al | " Labor IDEXX-VetLab anfordern...
$ Gruppe Eingangsdatum 13102012 & IDEXX-VetLab einlesen.
Rechnungen - Offen Strabe Berichtsdatum 19102012 54
* FLZ /O Befundart \/ =Varbefund; E = Endbefund
Gutschriften M
d Auftragsbezogene Hinweise
Mzhnungen 5
Impfungen
(s Aligemeine Informationen
Dokumente *
Laborberichte
Historie
A
Abgabebelege
ﬁw-ﬂeimmcr m @
Rl e
Postfach ® | T
\u = Hilfe - Doku... | ) Hilfe - Kon..

WinVet-Hinweise

| 1 Kunde(n) im Wartezimmer = Nutzer: WinVet Netawerk: inaktiv. UF NUM RF

— R -
13:44
DE o (s - %)
® %80 unn

-

WinVet pro ﬁ1

P

f ‘-I Die Anforderung wurde erstellt und steht an der IDEXX VetLab Station
¥ zurVerfiigung.
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Auf der IDEXX VetLab Station finden Sie dann (nach kurzer Zeit) einen neuen Eintrag
unter Pending.

IDEXX VetLab Station

Meldungen  Ausschalten Hilfe  13:43

Pending (1) | Census (0) | Letzte Testergehnisse

Jacko _ . : Jacko a
10001 (Mustermann, Max) Probenanalyse 10001 (Mustermann, Max)
WWinVet pro Anforderung Chem

22— BAILEY [
Patientendaten 1204 (SEAMORE, MARY)
Chem
Jacko
10001 {(Mustermann, Max)
Chem
Jacko
5 10001 {Mustermann, Max)
Einstellungen Chem X

Bereit Bereit Bereit Bereit Bereit | Bereit Bereit Bereit Bereit Bereit Bereit
=8 -0 3 8 = R L el
Catalyst Dx VetTest Vet Stat VetLyte Dx A Analyzer | Coag Dx SNAP Inter Link

(In Pending stehen alle Test-Anforderungen)

Dann kénnen Sie die notwendigen Untersuchungen vornehmen lassen.

Laborgerate anwéahlen

Hauptmenii Hilfe ~ 02:54
Kunde: 10001 Max Mustermann Geschlecht: kastriert

Patientenname: Jacko Gewicht: 15,0 Kilo

Tierart: Hund Alter: 7 Jahra

Profile/Tests: S ————
WinVet pro Anforderung Durchfithren
Rasse: Dobermann
Grund fiir die Untersuchung % Zuriick
Gesundheits-Check v

Altersstufe bestatigen %
|va. Hund v

Tierarztin/Tierarzt
|Samum, Nick v

Aktuelle Probe: Jacko

-

LaserCyte  Catalyst Dx

y

Symbol beriihren, um laufende Analy ]

(" Bereit ) Bereit Bereit Bereit Bereit Bereit Bereit
| G iem|F || 0 |

ProCyte Dx VetTest Vet Stat VetLyte Dx UA Analyzer Coag Dx

H=r. Bereit Bereit ) (~ Bereit )
o ol o

Leishmaria Parvo Giardien cPL

(Durchfihren startet die ausgewahlten Tests)
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IDEXX VetLab Station

Pending (0) | Census (1) |

Probenanalyse

Jacko

i
Catalyst Dx

Laser Cyte

(Die Verarbeitung der Tests lduft)

Letzte Testergehnisse
Jacko

10001 {Mustermann, Max)
Chem,Hema

Jacko

10001 {Mustermann, Max)
Chem Hema

Jacke

10001 {Mustermann, Max)
Hema,Chem
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Ergebnisse einlesen

Wenn alle Tests durchlaufen wurden gehen Sie zuriick zum Laborbericht in WinVetpro
und wdhlen im Meni auf der Schaltflache hinter Barcode den Meniipunkt IDEXX-VetLab
einlesen:

etpro © 1989 - 2012 Software Entwicklung Chrstien Prob_s‘,é

| Datei Ansicht Ausgabe Finanzen Exdras Fenster Web ?

DPHUBUREB P35 GA0DARRBOW ¥k « @B % 60 24 §BBRAY RV aRO,

WinVet-Navigation 2 x 3] Laborbericht: 19.10.2012 - Ja.. X | 4 b w X Hife-Kontext (ShifteFl) R X

ise | Patient * Kunde * Kunde - Seite 2 Info  Arlagen

abe:
o | Labor Laborbericht
Hummer Barcode 3961520 Labordatentrager einlesen. Hier sind der Arzt und das
—————— ber di

@ |

»

5

Labot IDEXX-Vetlab anforder..
Gruppe Eingangsdawm 12102012 ¢ IDEXK-VetLab einlesen.

=
&
=]

Offen Shalle Berchtsdatum 191022 571

Befundan V' =Vorbefund:E = Endbefund

2
T

i

Auftragsbezogene Hinweise

z

i

\n
AR

E)
3

iaifke!
|

Algemeine Infarmationen

g
3
8

=]

AR

| &1

i

T

Abgabebelege
mw;ﬂmnw m @

Qmﬁ.ﬂ. (b z
Hilfe - Doku... | € Hilfe - Kon...

Bereit [ | 1 Kundein) im Wartezimmer | Nutzer: WinVet Netzwerk: inaktiv UF NUM RF

) " 1403
E.omime

1910.2012

Offnen || Abbrechen

Wahlen Sie das gewiinschte (erste) Ergebnis:
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Ergebnis

Datum | 10/22/2012 01:24:12.847 PM

Instrument | Catalyst_Dx

Kunde

MName | Mustermann

Vorname | Max

Patient

MName | Jacko

OK | Abbrechen

Nach dem Verarbeiten des Ergebnisses durch WinVetpro erscheint eine Meldung, die es
Ihnen ermoglicht einen evtl. ebenfalls in Form einer PDF-Datei erzeugten Report an
diesen Laborbericht als Anlage anzuhdngen.
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So sieht dann der fertige Laborbericht in WinVetpro aus:

i Datei Ansicht Ausgabe Finanzen Edras Fenster Web ?

] = 1 & (= E Ay o & &y ( V.
NPHERBEER =P §g &a@ D HA0L vk 4 @EF GO R @
WinVet-Navigation 2 x 73] Laborbericht: 19.10.2012 - Ja.. X Hiffe - Kontext (ShifteF1) &
o a1 | L / Catalyst D/ Exgebnisse {Jacko  MustemannMax " Kunde - Seite 2 {Info ' 1 Anlage Tabe: Ubersicht
2B E [
$ g |- - 1= Hier werden alle Tests in
s Idenifikation  Bezeichnung Fiobe Ergebnis Einhel  Nomahwertee  Ergebriswertiente  Hinweisterte Tabellenform mit den
Rechnungen (#) | o GLU 117 oL 074-1.43 wichigsten Daten
e o o Rt e aufgelistet. Ein Deppelidick
CREA CREA 170 mgll 50-180 sprngt sudenTohe des
jeweiligen Tests.
Rechnungen - Offen BUN/CR... BUN/ACREA 15
PHOS  PHOS 6000 ol 25.00-68.00
ca ca 9% mgl 79-120
Gutschriften M T * (-] 2 ol 5282
ALE ALE e D gl 23-40
GLOE  GLOB =] 2 ol 2545
Vehnibgen ALB/GLOE ALB/GLOB 09
Q 150 UL 10-100
AP ALKP [+] 480 UL 3-2712
ket G&T G&T [+] 0 UL i
MPngEn TBIL TBIL 50 mgl 00-30
g__ CHOL  CHOL 245 gl 1.10-320
AMYL AMYL 07 UL 500 - 1500
ez ciruncen LIP2, LIP2, 35 UL 200- 1800
Na Na 157 mmoliL 144-160
K K 50 mmol/L 35.58
Dokumente | Na/k Na/k #
= o o 120 mmolL 109122
OsmCale Osm Cale 339 mmolfkg
Laborberichte
Historie
Abgabebelege
|iw.nm.'mw(1) @
Zjvmﬂ-a. ® Ll i
= Hilfe - Doku. ) Hilfe - Kon..

() WinVet-Hinweise
| 1 Kunde{n) im Wartezimmer | Nutzer: WinVet | Netzwerk: inaktiv UF | NUM RF
) 1408 |
0E & Ll )

® B0 o100

Fertig

2012 Software Entwicklung Christa

Datei Ansicht Ausgabe Finanzen Bdras Fenster Web ?
DRHERGRE* =P @A DRARREOE *A 8RBT GO S & ¢ il B - B @
WinVet-Navigation &% “All Laborbericht: 19.10.2012 - Ja.. X | 4 b v X Hife-Kontext (Shift-F1)  # X

L&

o >0 :l / Colabsl_DiErgebnisse / Jacka | MustemannMax Kunde - Seile 2) Info 1 Anlage Tabe: Anlagen il
i 4=
$ 13 Zu jedem Winvet
Datum Belrelf Noiz Dateiname Datenobjekt wie z. B.
Rechnungen @ E¥1a102012  IDEXXReport 2012101352754 FDF Kunde konnen belicbig
4 viele Anlagen erfasst
r werden. Eine Anlage enthalt
ik i ] 20121019_5297544 PDF - Adobe Reader = B8 R
echnungen - Offen .
[ Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe % | | Beschreibung, sowie
* optional eine Dateianlage.
Gutschriften M @ @ EgNS| % ‘ - | ‘ 2 - Werlzeuge @ Signieren = Kommentar [ Raile Dateianlagen werden
als Kopie im Verzeichnis
| Parchivianiagen des winvet
Daten Ordners gespeichert.
Mahintinigen Client: Mustermann, Max (10001) Gender: Male/Castrated IDEXX VetLab Station Durch einen Klick mit der
P J Patient Name: Jacko Weight: 15.0 Kilo rechten Maustaste auf eine
Age: 2 Jahre | fanlage in der Liste wird die
Impfungen ; £| fpateianiage, z. 5. ein Bild,
z Doctor: Smith, Susan gesffnet.
Untersuchungen Test Results Reference Interval LOowW NORMAL HIGH
LaserCyte (19 October 2012 06:53) L
Dakumente REC 650x10M21L 550 -8.50 | |
E HCT 05% 37.0-55.0 | |
HGB 14.8 gral 12.0-18.0 [ |
Laborberichte Mev 68.01L 600-77.0 | |
MCH 220pg 185-30.0 | |
MCHC 34.0g/dL 300-375 |
RDW 129% MT-179  LOW | |
i SRETIC 03%
RETIC 70.0 KipL
WBC 12.60 X109/l 550 - 16.90 [ I | | 1
Abgabebelege %NEU 746%
= %LYM 183%
’ %MONO 56%
Wartezimmer (1) ¥
ﬂ s HEOS 16%
- ® %BASO 00% | "
b iPnsthd- L s
= ! i Sl 200z o [N ] ~ || FHife - Doku.. | € Hilfe - Ko

(@) WinVet-Hinweise

Bereit | 1 Kunde{n) im Wartezimmer | Nutzer: WinVet Netzwerk: inaktiv UF | NUM RF
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Weitere Test-Ergebnisse konnen durch wiederholen dieser Schritte an den Laborbericht

angehdngt werden.

989 - 2012 Software Entwickiung) ChRISHER)

{ Datei Ansicht Ausgabe Finanzen Bdras Fenster Web 7

N2 HRB * 75 Q@A wR @00 Vvn @B G0 & 54 §8

2t pre

28,

WinVet-Navigation 2 % 4] Laborbericht: 19.10.2012 - Ja... X 4 b v X Hilfe-Kontext (ShifteFl) % X
p— & = L /LaserCyte / Ergebnisse Jacke " Mustemann Mas  Kunde - Seite 2 Info T Anlage Tabe: Ubersicht i
* L 15 = ‘ Hier werden alle Tests in
Favoriten ® || Identikation  Bezeichnung Probe Ergebnis Einheit Nomalwertteste  Ergebriswertteste  Hinweisteste = |||| Tabellenform mit den
(&) GLU GLU 117 gl 074-143 wichtigsten Daten
Stimmdaten 3 BUN BUN 025 gL 0070 0270 aufgelistet. Ein Deppelklick
CREA  CREA 170 mgdl 50-180 SERE A
jeweiligen Tests.
Medikamente &) BUN/CA... BUN/CREA 15
PHOS  PHOS 6000 mgll 25.00- 68.00
P 5 =) =) 7 mgl 73-120
® ® Qe 2 ol 52-82
ALB ALB =] E 23-40
Finanzen 2, GLOB GLOB =] 2 gl 25.45
ALB/GLOE ALB/GLOB 03
Archiv ol ALT ALT [+] 180 UL 10-100
AP ALKP (7] 480 UL 2-212 =
$ GGT GGT 7] 10 UL 0-7
E TBIL TBIL 50 mod 00-90
Rechnungen CHOL  CHOL 245 ol 110-320
d AMYL  AMYL UL 500-1500
y LIPa, LIPa, 365 UL 2001800
Rechnungen - Offen Na Na 157 mmal/L 144- 160
) K K 50 mmollL 35-58
Na/k Na/k El
it chriten ol ol 120 mmal/L 109-122
OsmCale  OsmCale 338 mmolka
REC REC 650 WOM2L 550-880
HET HET 405 % 37.0-550 i
Mahnsiigen i HGB HGB 148 g/l 120180
/ = = 50 1L 60.0-77.0
MCH MCH 20 185-300
Impfungen MCHC MCHC 340 g/l 300375
J_‘ RDW RDW e 129 % 147.179
A SRETIC %RETIC 03 %
Untersuchungen RETIC RETIC 700 KL
] waC waC 1260 009 550-1630
SNEU  ZNEU 6 %
Dokumente HYM HYM 183 % - -
all = i u ' Hilfe - Doku.. 4 Hilfe - Kon...
(@ WinVet-Hinweise
Bereit

Auch das Einlesen eines Ergebnisses fiir einen vorher nicht angelegten Laborbericht ist
moglich. Wahlen Sie dazu in der Symbolleiste von WinVetpro das Symbol fir IDEXX und

folgen Sie den Anweisungen.

winVetpro
Support Team
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